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Résumé : Les implants multifocaux modernes présentent une optique diffractive et asphérique permettant 
à la fois une compensation de l’aberration sphérique positive de la cornée et une diminution des dispersions 
chromatiques.
L’implant multifocal asphérique et diffractif Tecnis ZMB00 d’Abbott Medical Optics combine une surface 
antérieure asphérique et une surface postérieure multifocale diffractive conçue pour apporter une vision 
de près et une vision de loin (distribution de la lumière loin/près : 50/50). Nous présentons les résultat d’une 
étude clinique prospective multicentrique française incluant 42 yeux de 21 patients, dont le but était d’analyser 
les résultats visuels et réfractifs ainsi que l’incidence des phénomènes photiques après implantation de ces 
nouveaux modèles de lentille intraoculaire (LIO).
L’étude a montré d’excellents résultats en vision de loin et en vision de près. Après l’implantation de la LIO, 
95,2 % des patients avaient une acuité de près en vision binoculaire non corrigée de 0,1 logMar (environ 8/10) 
ou plus. De même, une acuité en vision intermédiaire non corrigée de 0,33 logMar (environ 5/10) a été trouvée. 
De faibles halos et des éblouissements ont été rapportés, respectivement par 33,3 % et 19,1 % des patients.
La satisfaction des patient atteignait 8,9 sur une échelle allant de 0 à 10. Tous ces résultats confirment 
que l’implantation de la LIO Tecnis ZMB00 après une chirurgie du cristallin permet de restaurer la vision 
fonctionnelle de loin, de près et aussi intermédiaire avec un faible niveau de phénomènes photiques et une 
grande satisfaction des patients.

Évaluation clinique de l’implant 
multifocal Tecnis ZMB00 : résultats 
visuels et phénomènes photiques

[  La technologie multifocale 
asphérique diffractive

Les implants multifocaux ont démon-
tré leur capacité à restaurer une vision 
fonctionnelle de loin et de près après 
chirurgie du cristallin et, pour certains 
modèles spécifiques, aussi une vision 
intermédiaire [1-9]. Ils présentent des 
anneaux de diffraction concentriques 
qui distribuent et focalisent la lumière 
sur deux ou trois points, selon qu’ils sont 
bifocaux ou trifocaux [1-9]. Ces implants 
améliorent l’acuité visuelle [1-9], mais 
induisent une réduction de la sensibi-
lité aux contrastes et une dispersion 

 lumineuse qui expliquent certaines 
plaintes de patients après leur implan-
tation [10].

En laboratoire, on a pu démontrer que la 
combinaison d’une plateforme diffrac-
tive avec une optique asphérique avait 
un effet positif sur la qualité de l’image 
rétinienne [11, 12].

Un nouveau design d’implant multi-
focal a donc été développé. Il s’agit de la 
LIO multifocale asphérique diffractive 
Tecnis ZMB00 (Abbott Medical Optics), 
apportant une compensation de l’aberra-
tion sphérique positive habituellement 

➞	E.	HANTZ
Clinique Saint-Gatien, TOURS.



réalités ophtalmologiques # 213_Mai 2014

61

présente dans la cornée, avec aussi une 
réduction de la dispersion chromatique. 
Il en résulte une amélioration de la sensi-
bilité des contrastes jusqu’à 12 %. C’est 
un implant monobloc avec une optique 
diffractive sur tout son diamètre de 
6 mm, et un diamètre total de 13 mm. 
Elle est disponible dans une gamme 
de dioptries allant de + 5D à + 34D par 
incrément de 0,5D (fig. 1).

La surface antérieure asphérique a été 
conçue à partir du modèle ACE (average 
cornea eye) pour compenser l’aberration 
sphérique de la cornée à – 0,27 µm [13], 
et l’optique postérieure diffractive est 
dessinée pour apporter à la fois la vision 
de près et la vision de loin, avec une 
addition de près de + 4D [3]. La réparti-
tion lumineuse entre la vision de loin et 
la vision de près est de 50/50 [3].

Une étude clinique prospective multi-
centrique récente dont le but était d’ana-
lyser les résultats visuels et réfractifs 
ainsi que l’incidence des phénomènes 

photiques après implantation de ces 
modèles de LIO de nouvelle génération 
a été conduite en France.

Nous exposons ici les principaux résul-
tats de cette étude clinique.

[  Évaluation clinique
de l’implant Tecnis ZMB00

1. Patients et méthode

Une étude prospective multicentrique 
portant sur 21 patients (42 yeux) âgés 
de 61 à 82 ans et ayant subi une chirur-
gie de la cataracte avec implantation 
de  l’implant multifocal diffractif Tecnis 
ZMB00 (Abbott Medical Optics) a récem-
ment été menée en France. Elle a inclus 
14 femmes (66,7 %) et 7 hommes (33,3 %), 
soit 21 implantations binoculaires.

Les critères d’inclusion pour cette étude 
étaient la présence d’une cataracte sénile 
(acuité visuelle de loin corrigée infé-

rieure à 6/10) ou des patients presbytes 
demandeurs d’une indépendance aux 
lunettes (Prelex), tous devant accepter 
des visites de suivi postopératoire pla-
nifiées. Les critères d’exclusion étaient 
des attentes visuelles irréalistes, des 
antécédents de glaucome ou de décolle-
ment de rétine, une maladie cornéenne, 
un astigmatisme cornéen irrégulier, une 
anomalie de l’iris, une dégénérescence 
maculaire ou rétinopathie, une maladie 
neuro-ophtalmique, ou des antécédents 
d’inflammation oculaire.

Avant la chirurgie, tous les patients ont 
eu un examen ophtalmologique incluant 
la mesure de l’acuité visuelle non corri-
gée et de la meilleure acuité corrigée, de 
la réfraction subjective, une topographie 
cornéenne, un examen à la lampe à fente, 
une tonométrie de type Goldmann, une 
biométrie (IOLmaster 500, Carl Zeiss 
Meditec AG) et un examen complet 
après dilatation pupillaire. Toutes les 
chirurgies ont été réalisées par 2 chirur-
giens expérimentés sous anesthésie 
topique par une incision maximum de 
2,2 mm. Un capsulorhexis curviligne et 
continu d’une taille approximative de 
5 mm a été réalisé. Après extraction de la 
cataracte, l’implant Tecnis ZMB00 a été 
inséré dans le sac capsulaire en utilisant 
l’injecteur Platinum (Abbott Medical 
Optics, Santa Ana, CA). La puissance 
de l’implant a été calculée en utilisant 
le logiciel IOLMaster, la formule SRKT et 
la constante A optimisée (119,3).

En postopératoire, les patients ont été 
évalués à 1 jour, 1 mois et 3 mois après 
la chirurgie. L’évaluation clinique à la 
fin du suivi incluait les tests suivants :
– acuité visuelle binoculaire de loin non 
corrigée (AVLBNC) et corrigée (AVLBC) ;
– acuité visuelle de près non corrigée 
(AVPNC) et acuité de près avec correction 
de loin (AVPCL) (échelle située à 40 cm) ;
– acuité visuelle intermédiaire non cor-
rigée (AVINC) (échelle située à 66 cm) ;
– réfraction manifeste ;
– l’évaluation subjective des phéno-
mènes photiques (halos, éblouisse-
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Fig. 1 : Design de l’implant multifocal asphérique Tecnis ZMB00 (Abbott Medical Optics).
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et 8/10 [5, 7-9]. Ceci confirme que, bien 
que l’implant Tecnis ZMB00 distribue 
la lumière en deux points focaux, un 
pour la vision de loin et l’autre pour la 
vision de près, il est capable d’apporter 
une certaine restauration de la vision 
fonctionnelle intermédiaire. Selon les 

Concernant la fonction visuelle à des 
distances intermédiaires, 66,7 % des 
patients obtiennent une AVINC de 5/10 
ou plus (fig. 3). Ces résultats sont proches 
de ceux rapportés avec d’autres modèles 
d’implants diffractifs bifocaux, avec 
une AVINC moyenne comprise entre 6 

ments) et la satisfaction patient ont 
été évaluées par un questionnaire 
adapté.

2. Résultats de l’étude clinique

L’ensemble des résultats sont synthéti-
sés dans le tableau I, la figure 2 et la 
figure 3.

Le tableau I récapitule les moyennes 
préopératoires et postopératoires des 
résultats visuels et réfractifs de l’échan-
tillon analysé, ainsi que les évaluations 
statistiques.

On note que l’on obtient, pour 95,2 % 
et 100 % des yeux, un équivalent sphé-
rique de ± 0,50D et ± 1,0D (fig. 2).

Une AVLBNC et AVLBC binoculaire de 
8/10 ou plus a été trouvée chez 85,7 % 
et 100 % des patients respectivement 
(fig. 3). Ce niveau d’acuité visuelle de 
loin binoculaire est identique, voire 
meilleur, que celui rapporté avec 
d’autres modèles d’implants multi-
focaux [4-9]. Des résultats similaires 
ont été rapportés par d’autres auteurs 
utilisant aussi l’implant Tecnis ZMB00 
(Bautista et al. [2]).

Concernant la vision de près, 3 mois 
après la chirurgie, 95,2 % des patients 
obtiennent une acuité de 20/25 ou plus 
(fig. 3). Friedrich a rapporté que, sur un 
échantillon de patients implantés en 
bilatéral avec l’implant Tecnis ZMB00, 
à 6 mois postopératoires, 67,7 % des 
yeux pouvaient lire P1,5 et 93,3 % 
pouvaient lire P2 [3]. Bautista et al. ont 
également indiqué qu’à 2 mois post-
opératoires 94,3 % des yeux implantés 
avec ce même implant pouvaient lire 
10/10 sans correction. Avec d’autres 
modèles  d’implants diffractifs, l’AVLNC 
moyenne binoculaire mesurée était 
comprise entre 12 et 9/10 [4-9]. Ces 
résultats démontrent la capacité de 
l’implant asphérique diffractif Tecnis 
ZMB00 à restaurer, avec succès, la 
vision fonctionnelle de près.

Tableau I : Synthèse des résultats visuels et réfractifs pré et postopératoires de l’étude (AVLC : acuité 
visuelle de loin corrigée, AVLNC : acuité visuelle de loin non corrigée, AVPNC : acuité visuelle de près non 
corrigée, AVPCL : acuité de près avec correction de loin, AVINC : acuité visuelle intermédiaire non corrigée).

Moyenne
(déviation standard) Préopératoire Postopératoire Valeur p (test)

Sphère (D) + 0,07 (3,02)
+ 1,13 (– 8,25 à + 4,00)

+ 0,14 (0,28)
0,00 (– 0,75 à + 0,75)

0,71
(test de Wilcoxon)

Cylindre (D) – 0,50 (0,39)
– 0,50 (– 1,50 à 0,00)

– 0,26 (0,31)
– 0,13 (– 1,00 à 0,00)

< 0,01
(test de Wilcoxon)

Équivalent 
sphérique (D)

– 0,18 (3,05)
+ 1,00 (– 8,50 à + 3,75)

+ 0,01 (0,30)
0,00 (– 0,75 à + 0,50)

0,81
(test de Wilcoxon)

AVLC monoculaire 
(logMAR)

0,22 (0,14)
0,18 (0,10 à 0,70) – –

AVLC binoculaire 
(logMAR) – 0,02 (0,04)

0,00 (0,00 à 0,10) –

AVLNC binoculaire 
(logMAR) – 0,04 (0,07)

0,00 (0,00 à 0,18) –

AVPNC binoculaire 
(logMAR) – 0,02 (0,05)

0,00 (0,00 à 0,18) –

AVPCL binoculaire 
(logMAR) – 0,02 (0,04)

0,00 (0,00 à 0,10) –

AVINC binoculaire 
(logMAR) – 0,33 (0,12)

0,30 (0,18 à 0,52) –

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

%
 d

es
 y

eu
x

Sphère Cylindre

Préopératoire Postopératoire

Équivalent
sphérique

Sphère Cylindre

± 0,50

± 1,00

Équivalent
sphérique

11,9
 % 19,0 %

19,0 %

95,2 %
100 %

88,1 %
100 %

100 %

95,2 %

61,9
 %

64,3 %

11,9
 %

Fig. 2 : Répartition des résultats réfractifs pré et postopératoires de l’échantillon analysé.
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fractive asphérique multifocale Tecnis 
ZMB00 permet une restauration de la 
vision de loin et de près, sans pénalisa-
tion de la vision intermédiaire.

L’indépendance aux lunettes et la satis-
faction des patients sont élevées grâce 
à une très bonne prédictibilité réfrac-
tive évitant la présence d’amétropie 
résiduelle, cause majeure d’insatisfac-
tion postopératoire, et grâce à un faible 
niveau de phénomènes photiques. De 
futures études seront menées afin d’éva-
luer à long terme les résultats obtenus 
avec ces modèles d’implants multi-
focaux diffractifs.
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Fig. 3 : Répartition des résultats visuels binoculaires postopératoires de l’échantillon analysé.
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û La vision fonctionnelle après chirurgie du cristallin peut être optimisée 
en implantant une LIO combinant une multifocalité diffractive 
et la compensation des aberrations sphériques cornéennes, 
comme la LIO Tecnis ZMB00.

û La restauration de la vision de loin et de près est obtenue
avec le Tecnis ZMB00.

û La technologie de l’implant Tecnis ZMB00 donne un niveau 
d’indépendance aux lunettes élevé ainsi qu’une grande satisfaction 
des patients.

û Un faible niveau de phénomènes photiques, comme les halos
ou éblouissements, sont associés après implantation 
de la LIO Tecnis ZMB00.

û Une correction efficace de la presbytie peut être obtenue
avec l’implant Tecnis ZMB00.
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