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Implants accommodatifs

L a correction de la presbytie lors 
d’une chirurgie de la cataracte 
est réalisée, dans la grande majo

rité des cas, par un implant multifocal. 
Ce type d’implant peut être à l’origine 
d’effets visuels indésirables comme 
des éblouissements, une diminution 
de la sensibilité au contraste, ou encore 
des halos. Les implants multifocaux 
de dernière génération ont amélioré la 
satisfaction des patients en diminuant 
ces effets photiques, mais en divisant 
toujours la lumière sur différents points 
focaux, ils nécessitent un certain degré 
de neuroadaptation difficilement prévi
sible chez les patients.

Les implants accommodatifs sont 
une alternative aux implants multi
focaux. Ces lentilles intraoculaires 
sont capables de modifier leur position 
et/ ou leur forme grâce à la contrac
tion du muscle ciliaire [1] qui induit 
une augmentation progressive de leur 
puissance optique, et mime le proces
sus physiologique de l’accommodation. 
Ils présentent théoriquement l’avantage 

de ne pas entraîner de conséquences 
délétères sur la qualité de vision grâce à 
la transmission de 100 % de la lumière, 
tel un implant monofocal standard. 
Leur courbe de défocalisation favorise 
la vision intermédiaire, très utile pour 
les seniors connectés sur leur ordina
teur (fig. 1).

[[ Implants[à[optique[unique

Le principe de ces implants accom
modatifs est fondé sur le déplacement 
antérieur de l’optique sous l’effet de 
la contraction du muscle ciliaire. 
Malheureusement, le déplacement anté
rieur ne dépasse pas 0,33 mm, ce qui 
limite l’effet pseudoaccommodatif [2].

Or, selon la loi de McLeod et Portney, 
il y a une relation linéaire entre l’am
plitude accommodative, la puissance 
de  l’implant et le déplacement intra
oculaire : Δ Acc = (D/13) × déplace
ment en mm (fig. 2). Elle explique que 
les patients hypermétropes, grâce à un 
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implant de puissance dioptrique supé
rieure aux myopes, auront de meil
leures performances en vision de près 
pour un même déplacement.

Plusieurs études retrouvent des perfor
mances visuelles supérieures en vision 
intermédiaire et en vision de près chez 
les patients implantés avec un accom
modatif par rapport à ceux bénéficiant 
d’un implant monofocal standard [3, 4]. 
Certains auteurs ont montré une perte 
de l’effet accommodatif avec le temps 
[5, 6]. La fibrose du sac capsulaire est 
probablement responsable de la perte 
d’efficacité accommodative de ces 
implants [7].

Plusieurs implants accommodatifs ont 
été commercialisés : le BioComFold® 
(Morcher), le 1CU® (HumanOptics), le 
Crystalens® (Bausch + Lomb) (fig. 3) et le 

Tetraflex® (Lenstec). Actuellement, seul 
le Crystalens® a obtenu l’agrément de la 
Food and Drug Administration (FDA). 
En Europe, le Crystalens®, le Tetraflex® 
et le 1CU®, qui n’est plus fabriqué, ont 
reçu le marquage CE. En France, plus 
aucun de ces implants n’est distribué.

[[ Implants[à[optique[double

Le principe de ces implants est iden
tique aux implants à optique simple, 
mais leur design comprenant deux 
optiques les rend théoriquement plus 
performants grâce à l’optique posté
rieure qui est neutre, ou négative, et à 
l’optique antérieure qui est de forte 
puissance. Selon la loi de McLeod et 
Portney, le déplacement de cette optique 
antérieure doit permettre une amplitude 
d’accommodation plus forte qu’avec 
une seule optique.

Deux implants, non distribués en 
France, ont déjà été posés : le Synchrony 
(Abbott Medical Optics) (fig. 4) [8] et le 
AkkoLens Lumina (AkkoLens) [9].

Une étude comparant les performances 
visuelles de patients bénéficiant d’un 
implant à optique simple (Crystalens 
HD) à ceux bénéficiant d’un implant à 
optique double (Synchrony) ne retrouve 
pas de différence statistiquement 
significative entre les deux groupes de 
patients en vision de près [10].

[[[Avenir[des[implants[
accommodatifs

De nombreux implants accommoda
tifs sont encore au stade de développe
ment ou de l’évaluation expérimentale. 
Ces nouveaux implants accommo
datifs sont destinés à un positionne
ment intrasacculaire (PowerVision), 
ou dans le sulcus ciliaire (NuLens). 
Le sac capsulaire se fibrosant après 
l’ablation du cristallin, peut limi
ter le mécanisme de déformation de 
l’implant accommodatif, alors que les 
forces générées par le muscle ciliaire 
militent pour un placement adéquat 
dans le sulcus ciliaire.

>>> Le FluidVision (PowerVision) (fig. 5) 
est une lentille acrylique constituée 
d’haptiques et d’une optique creuse 
permettant, lors de l’accommodation, 
un déplacement d’huile de silicone des 
haptiques vers l’optique, induisant une 
modification de sa forme et ainsi de la 
puissance de réfraction [11].
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Fig. 1 : Courbe de défocalisation binoculaire Crystalens. Fig. 2 : Amplitude accommodative avec un déplacement de 1 mm.

Fig. 4 : Implant Synchrony (Abbott Medical Optics).Fig. 3 : Implant Crystalens (Bausch + Lomb).
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>>> Le DynaCurve (NuLens) ( fig. 6) 
est un implant de sulcus qui comprend 
une optique en PMMA (Polymethyl
methacrylate) perforée en son centre, 
une chambre contenant un gel en 
silicone flexible ainsi qu’un piston en 
position postérieure destiné à être mis 
en action par le sac cristallinien. Le 
piston pousse le silicone au travers de 
l’orifice central. La saillie du silicone 
augmente la puissance centrale de 
l’implant [12].

Le concept du phacoersatz reste l’objec
tif ultime. Ce principe consiste à vider 
le sac capsulaire pour ensuite le remplir 
d’un gel polymérisé, qui doit permettre 
de reproduire le mécanisme de l’accom
modation. De nombreux problèmes 
restent à résoudre : ajuster la puissance 
optique, assurer l’étanchéité du gel dans 
le sac capsulaire, ou prévenir l’opacifi
cation capsulaire postérieure.

[[[Sélection[des[patients[et[
technique[opératoire

La sélection des patients pouvant béné
ficier d’un implant accommodatif est 
primordiale. Un interrogatoire détaillé 
doit préciser les besoins visuels et la 
motivation du candidat à l’implanta
tion.

Le patient idéal est un patient emmé
trope ou hypermétrope souhaitant 
être indépendant des lunettes. Les 
patients obsessionnels, ou dont l’exi
gence visuelle est majeure, ne sont pas 
les meilleurs candidats. Les patients 
doivent être indemnes de toute patho
logie ophtalmologique.

L’utilisation de ces implants impose 
une technique chirurgicale reproduc
tible, notamment sur le centrage, la 
régularité et la taille du capsulorhexis. 
La chirurgie de la cataracte assistée au 
laser femtoseconde grâce à une capsulo
tomie parfaitement circulaire, centrée 
et du diamètre désiré, pourrait très 
certainement permettre d’améliorer les 
résultats fonctionnels de ces implants.

[[ Conclusion

Les implants accommodatifs existants 
tentent de reproduire le mécanisme 
physiologique de l’accommodation, 
sans y parvenir parfaitement.

L’amélioration des performances de ces 
implants constitue donc un défi majeur 

pour les industriels. Dans les années à 
venir, de nouveaux dispositifs seront à 
disposition des chirurgiens, et profi
teront certainement des avancés tech
niques de la chirurgie de la cataracte 
assistée au laser femtoseconde.

Fig. 5 : La lentille FluidVision (PowerVision).

Fig. 6 : L’implant DynaCurve (NuLens).
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